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2 Elektroden
anlegen

KURZANLEITUNG
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Brustkorb entbloBen.
Die Haut falls notwendig
reinigen und trocknen.




Die graue
Elektrodenbox 6ffnen

4 Elektroden einzeln
abziehen.




Elektroden auf den
Brustkorb anlegen.

Analyse lauft ...
Abstand halten.

ABWARTEN, BIS AUFHORT ZU BLINKEN




Die blinkende orangefarbene
Schocktaste driicken

Anleitung fiir Herzdruckmassage
und Beatmung: die
blinkende blaue Taste driicken.




SAUGLING/KIND

< 25 kg (0-8 Jahre)

Zu Beginn der RettungsmaBnahmen
den Kinderschliissel einlegen.

Elektroden auf Riicken
und Brustkorb anlegen.
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